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1.1 Diagnoseverfahren
In der Ionenstrahldiagnostik gibt es verschiedene Standardverfahren, um Informationen
aus einem Ionenstrahl zu gewinnen. Die einfachste Methode stellt hierbei die Messung
des Strahlstromes mit einer Faraday-Tasse dar. Die Information ¨ uber den Strom ist bei
Unterdr¨ uckung der Sekund¨ arelektronen zwar sehr genau, allerdings wird der Strahl da-
bei zerst¨ ort, sodass keine weitere Nutzung des Strahles mehr m¨ oglich ist. Eine weite-
re Methode sind Drahtgitter, die Informationen ¨ uber Ort und Ausdehnung des Ionen-
strahles liefern k¨ onnen. Je nach gew¨ ahlter Energie, Strahlstrom und Gitterauﬂ¨ osung ist
die Beeinﬂussung des Strahles durch das Gitter vernachl¨ assigbar bis st¨ orend. ¨ Ahnlich
dem Gitter kann auch mit dem Szintillator Ort und Ausdehnung des Strahles beobachtet
werden, jedoch kann der Einﬂuss von gering bei hohen Energien bis zu zerst¨ orend bei
niedrigen Energien reichen. Als Beispiel f¨ ur ein Diagnoseverfahren aus dem Bereich
der elektrostatischen und magnetischen Verfahren ist der Strahltransformator zu nen-
nen. Dabei induziert der Ionenstrahl im Strahltransformator einen Strom, der proportio-
nal zum Strahlstrom und der Pulsdauer ist. Mit geschickter Anordnung k¨ onnen hierbei
nicht nur Pulse (AC), sondern auch Gleichstr¨ ome (DC) gemessen werden. Als optisches
Verfahren zur Diagnose bietet sich das Restgasleuchten an. Die Strahlionen regen die
Restgasmolek¨ ule an, welche bei Zerfall des angeregten Niveaus Photonen emittieren.
Bei niedrigen Strahlintensit¨ aten ist eine strahlzerst¨ orende Diagnose zwar unerw¨ unscht,
wird aber aufgrund der einfachen Anwendbarkeit dennoch oft verwendet. Bei sehr ho-
hen Strahlintensit¨ aten jedoch ist eine strahlzerst¨ orende Diagnose zumeist nicht mehr
m¨ oglich, da die Strahlleistung ¨ uber das Diagnoseelement abgef¨ uhrt werden muss. Mit
Hilfe einer Faradaytasse ist es zwar m¨ oglich, durch Wasserk¨ uhlung hohe Leistung ab-
zuf¨ uhren, jedoch ist es nicht mehr m¨ oglich, z.B. ein Gitter ausreichend zu k¨ uhlen. Wei-
tere Verfahren sind bei [Koziol (1992)] zu ﬁnden.
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Wechselwirkung mit Strahl K - + Z
Faraday Tasse 
Drahtgitter  
Szintillator   
Strahltransformator 
Restgasleuchten 
Tabelle 1.1: Diagnoseverfahren und deren Wechselwirkung mit einem Ionenstrahl: K:
keine, -: wenig, +: stark, Z: zerst¨ orend
1.2 Tomographie
Die Tomographie ist ein bildgebendes Verfahren. Mit ihrer Hilfe kann eine zweidi-
mensionale Verteilung durch eindimensionale Projektionen approximativ rekonstruiert
werden. Bei der R¨ ontgendiagnostik wird eine Dichteverteilung (z.B. Knochen) mittels
R¨ ontgenstrahlungdurchleuchtetundaufeinenDetektorabgebildet.ObjektehoherDich-
te bilden sich also durch Absorption der R¨ ontgenstrahlung, d.h. Intensit¨ atsverlust ab.
F¨ ur eine Rekonstruktion ben¨ otigt man nun im einfachsten Fall die Parallelprojektionen
tangential zu einem Kreis mit konstantem Radius. Aus gen¨ ugend vielen Projektionen
kann die Dichteverteilung ausreichend genau approximiert werden. F¨ ur die Ionenstrahl-
diagnostik ist dieses Verfahren ¨ ubertragbar. Der maßgebliche Unterschied besteht darin,
dass der Ionenstrahl selbst die Photonen emittiert und nicht durchleuchtet wird. Damit
kann die Leuchtdichteverteilung des Ionenstrahles unter der Voraussetzung eines op-
tisch d¨ unnen Plasmas rekonstruiert werden. Da die Leuchtdichte mit der Ionenanzahl
korreliert, kann ¨ uber die Leuchtdichteverteilung direkt auf die Ionendichteverteilung im
Ionenstrahl geschlossen werden. Es ist also m¨ oglich die Strahldichteverteilung nicht
invasiv vollst¨ andig zu messen, ohne dass Annahmen ¨ uber Geometrie oder Symmetrie
des Strahles gemacht werden m¨ ussen. Die Anzahl der Projektionen vom Originalobjekt
kann mit der Radontransformation, wie von [Radon (1917)] dargestellt, durch
R(f)(r;) =
Z 1
 1
f(rcos + tsin;rsin   tcos)dt (1.1)
beschrieben werden. Anschaulich beschreibt diese Transformation die Aneinanderrei-
hung der Projektionen f¨ ur alle Winkel. Die Rekonstruktion erfolgt dann ¨ uber die Inversi-
ondieserTransformation.EinschematischerAblaufeinerRekonstruktionistinAbb.1.1
dargestellt. Die Rekonstruktion eines Ionenstrahles mittels Drehung durch Quadrupole
[Stratakis u.a. (2006)] oder Solenoide [Stratakis u.a. (2007)] wurde schon gezeigt.1.3. FRANZ 3
(a) Projektion (b) Radonplot f¨ ur 90 Pro-
jektionen
(c) R¨ ucktransformier-
ter Radonplot
(d) R¨ ucktransformier-
tes Volumen
Abbildung 1.1: Schema einer tomographischen Rekonstruktion
1.3 FRANZ
Mit der Frankfurter-Neutronenquelle-am-Stern-Gerlach-Zentrum (FRANZ) entsteht in
Frankfurt eine hochintensive keV Kurzpuls Neutronenquelle. Ein großer Anwendungs-
bereich dieser Anlage ist z.B. die Untersuchung der Neutroneneinfangs-Wirkungsquer-
schnittef¨ urdieErforschungastronomischerNukleosyntheseprozesse.Weiterhink¨ onnen
mit den hohen Neutronenﬂussdichten (bis 108 cm 2s 1) Experimente f¨ ur die Material-
forschung und die Detektorentwicklung durchgef¨ uhrt werden.
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Abbildung 1.2: Schematischer Aufbau der Neutronenquelle
Aufgrund der hohen Strahlintensit¨ aten von konstanten 200 mA Protonenstrom in der
Niederenergiesektion hinter der Quelle m¨ ussen aber auch neuartige Diagnoseverfah-
ren entwickelt und getestet werden. Wie bereits in 1.1 dargestellt, ist die Verwendung
von zerst¨ orungsfreier Strahldiagnose zwingend erforderlich. Daher soll ein Aufbau f¨ ur
die optische Tomographie des Ionenstrahles hinter den Chopper eingebaut werden. Mit4 KAPITEL 1. EINLEITUNG
einer funktionierenden Tomographie kann die Dichteverteilung des Ionenstrahles voll-
st¨ andiguntersuchtwerdenundsomitk¨ onnenbeispielsweiseErkenntnisse ¨ uberdieEmit-
tanz gewonnen werden.2 Experimentelle Konzepte f¨ ur die
optische Tomographie
2.1 Anforderungen
Bevor Konzepte zu einer Umsetzung der optischen Tomographie untersucht werden
konnten, mussten zuerst generelle Anforderungen an einen experimentellen Aufbau f¨ ur
die optische Tomographie gestellt werden. Da das Ger¨ at besonders in der LEBT (Low
Energie Beam Transport) eingesetzt werden soll, in der aufgrund niedriger Strahlener-
gien und hoher Intensit¨ aten die Raumladung des Ionenstrahles bei einer Drift zu einer
großen Emittanz f¨ uhrt, sollte der Aufbau und damit die Driftstrecke m¨ oglichst kurz sein.
Damit die 3D-Rekonstruktion des Strahles eine m¨ oglichst gute Approximation der Rea-
lit¨ at darstellt, ist eine hohe Anzahl an 2D-Projektionen w¨ unschenswert. Hierf¨ ur sollte
eine hohe Winkelauﬂ¨ osung zu Verf¨ ugung stehen. Weiterhin sollte darauf geachtet wer-
den, dass der Aufbau die Messung so wenig wie m¨ oglich beeinﬂusst, was in diesem Fall
maßgeblich einer St¨ orung im optischen Strahlweg entspricht. Um weitere Informatio-
nen ¨ uber das beobachtete Volumen gewinnen zu k¨ onnen, sollte es dar¨ uber hinaus noch
Erweiterungsm¨ oglichkeiten geben, um zum Beispiel das Restgas mit Hilfe eines Mas-
senspektrometers oder einer Druckkontrolle zu analysieren und ¨ uber einen Gaseinlass
zu kontrollieren.
2.2 Verwendung eines optisch transparenten
Vakuumrezipienten
Das erste untersuchte Konzept war die Verwendung eines Glasrohres. Das Glasrohr er-
setzt in diesem Fall das normale Stahl-Strahlrohr; die Kamera wird um das Glasrohr
56
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herumgef¨ uhrt (Abb. 2.1). Es wurde die Eignung eines Glasrohres als experimenteller
Aufbau zur optischen Tomographie gepr¨ uft. Dazu wurden zuerst einige geometrische
¨ Uberlegungen zu einem ausgedehnten Leuchtobjekt in einem zylindrischen Glask¨ orper
angestellt. Danach wurdendie ¨ Uberlegungen ineiner Simulation ¨ uberpr¨ uft. Zuletzt wur-
de die Eignung des Glasrohres mit Hilfe einer Strahltransportsimulation ¨ uberpr¨ uft.
P
C
O
Abbildung 2.1: Die Kamera wird um das Glasrohr gefahren.
2.2.1 ¨ Uberlegungen zur Konstruktion
Geometrische ¨ Uberlegungen
Zu Beginn ist es notwendig, die geometrischen Verh¨ altnisse in einem Glasrohr zu ¨ uber-
pr¨ ufen. Von einem Emitter im Zentrum eines Glasrohres ist jeder m¨ ogliche Strahlweg
parallel zum Radius, d.h. orthogonal zur Innenﬂ¨ ache des Glasrohres. F¨ ur diesen Strahl-
weg gibt es aufgrund der senkrechten Einfallsrichtung minimale Brechung oder Reﬂe-
xion. Betrachten wir jedoch einen Emitter E, der nicht auf dem Mittelpunkt M liegt,
sondern an einem beliebigen Punkt innerhalb des Glasrohres, stellt sich die Situation
dar, wie in Abb. 2.2 zu sehen. Strahlen k¨ onnen an den Glasoberﬂ¨ achen aufgrund der
verschiedenen Lichtgeschwindigkeiten in den Medien reﬂektiert oder gebrochen wer-
den.
Um die Abbildungseigenschaften analytisch abzusch¨ atzen, werden die geometrischen
Eigenschaften untersucht. Dabei ergibt sich f¨ ur ein beliebiges Dreieck mit den zwei
bekannten Seitenl¨ angen a;b und deren eingeschlossenen Winkel  f¨ ur die L¨ ange c der
dritten Seite2.2. VERWENDUNG EINES OPTISCH TRANSPARENTEN
VAKUUMREZIPIENTEN 7
n  n  E M
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b
Abbildung 2.2: Brechung und Reﬂexion an einem Glasrohr, wenn der Emitter E sich
nicht im Mittelpunkt M des Glasrohres beﬁndet
c
2 = a
2 + b
2   2ab cos : (2.1)
F¨ ur den der Seite b gegen¨ uberliegenden Winkel  ergibt sich dann nach dem Cosinus-
satz
cos =
a2   b2 + c2
2ac
: (2.2)
In dieser Betrachtung sei a = r und b = xr. Die daraus resultierende Funktion des
Einfallswinkels  in Abh¨ angigkeit vom Kreiswinkel  ist in Abb. 2.3 f¨ ur verschiedene
x dargestellt. Es ist deutlich zu sehen, dass der Einfallswinkel mit dem Abstand zum
Mittelpunkt zunimmt.8
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Abbildung 2.3: Der Einfallswinkel  auf der inneren Glasoberﬂ¨ ache in Abh¨ angigkeit
vom Kreiswinkel  f¨ ur verschiedene Abst¨ ande vom Mittelpunkt
F¨ ur den Austrittswinkel eines Lichtstrahles, der aus dem Medium mit der Brechzahl
n1 = 1aufeineGlasoberﬂ¨ achemitderBrechzahln2 = 1;5unterdemWinkel auftrifft,
ergibt sich der Winkel 
 ¨ uber das Snelliussche Brechungsgesetz zu
sin
 =
n1
n2
sin : (2.3)
Mit Hilfe der Fresnelschen Formeln kann weiterhin der Reﬂexionskoefﬁzient berechnet
werden. F¨ ur Materialien mit gleicher magnetischer Permeabilit¨ at und reellen Brech-
zahlen vereinfacht sich der Reﬂexionsfaktor f¨ ur transversalmagnetische, d.h. parallele
Polarisation zu
rp =
tan(   
)
tan( + 
)
: (2.4)
F¨ ur die transversalelektrische, d.h. senkrechte Polarisation, vereinfacht sich der Reﬂe-
xionsfaktor zu2.2. VERWENDUNG EINES OPTISCH TRANSPARENTEN
VAKUUMREZIPIENTEN 9
rs =
sin(   
)
sin( + 
)
: (2.5)
Der tats¨ achliche Reﬂexionskoefﬁzient berechnet sich dann ¨ uber das Betragsquadrat
Rp;s = jrp;sj
2 : (2.6)
In Abb. 2.4 ist der Reﬂexionskoefﬁzient f¨ ur die parallele und senkrechte Polarisation in
Abh¨ angigkeit des Kreiswinkels  f¨ ur einen auf 0;5r gelegenen Emitter aufgetragen.
Abbildung 2.4: DerReﬂexionskoefﬁzientRbeiReﬂexionanderinnerenGlasoberﬂ¨ ache
in Abh¨ angigkeit vom Kreiswinkel  f¨ ur beide Polarisationsebenen
Auf Abb. 2.5 ist die Summe aus parallelem und senkrechtem Reﬂexionskoefﬁzienten
f¨ ur verschiedene Abst¨ ande des Emitters vom Zentrum aufgetragen. W¨ ahrend bei einem
zentralen Emitter die Reﬂexion zu allen Winkeln konstant etwa 8% betr¨ agt, steigt die
Winkelabh¨ angigkeit mit dem Abstand vom Zentrum deutlich an. Es pr¨ agt sich ein deut-
liches Maximum aus, das in einem Abstand von zum Beispiel 0;8r Reﬂexionen bis etwa
13% aufweist.10
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Abbildung 2.5: Der Gesamtreﬂexionskoefﬁzient auf der inneren Glasoberﬂ¨ ache in
Abh¨ angigkeit vom Kreiswinkel  bei verschiedenen Positionen außer-
halb des Mittelpunktes2.2. VERWENDUNG EINES OPTISCH TRANSPARENTEN
VAKUUMREZIPIENTEN 11
Simulation des Rohres
Zur ¨ Uberpr¨ ufung der geometrischen ¨ Uberlegungen wurde eine Demoversion der Ray-
tracingsoftware FRED [Photon Engineering] benutzt. Aufgrund der Limitationen dieser
Version konnten nur wenige Strahlwege simuliert werden, so dass maßgeblich eine qua-
litative Aussage ¨ uber das Reﬂexionsverhalten eines Glasrohres gemacht werden konnte.
In Abb. 2.6 ist der verwendete virtuelle Versuchsaufbau zu sehen. Es wurden Emitter
auf eine Radius-Achse gesetzt und der senkrecht dazu verlaufende Strahlweg an meh-
reren Punkten untersucht. Die Fl¨ ache außerhalb des Rohrsegments stellte den virtuellen
Detektor dar. Der Emitter neben dem Rohrsegment veranschaulicht den ungest¨ orten
Strahlweg. Der Emitter in Richtung Detektor im Rohrsegment zeigt die Wirkung von
Reﬂexion und Brechung auf dem Strahlweg. Der Emitter in R¨ uckrichtung im Rohrseg-
ment verdeutlicht allein die R¨ uckreﬂexion eines Strahlweges.
Abbildung 2.6: Virtueller Versuchsaufbau zur qualitativen Strahlweguntersuchung: un-
gest¨ orter Strahlweg, gest¨ orter Strahlweg, R¨ uckreﬂexion eines gest¨ orten
Strahlweges
In Abb. 2.7(a) ist das Ergebnis dieser Simulation als Abbildung auf dem virtuellen De-
tektors zu sehen, in Abb. 2.7(b) ist das Proﬁl der R¨ uckreﬂexion zu sehen.12
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(a) Abbildung auf dem Detektor, normiert auf die original Emission
(b) Proﬁl der R¨ uckreﬂexionsabbildung
Abbildung 2.7: Abbildung und Proﬁl der r¨ uckreﬂektierten und gebrochenen Strahlen,
es ist deutlich ein Brechungseffekt erkennbar, der zur ¨ Uberlagerung von
R¨ uckreﬂexen f¨ uhren kann.2.2. VERWENDUNG EINES OPTISCH TRANSPARENTEN
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Auf der Projektion ist deutlich zu erkennen, dass f¨ ur den gest¨ orten Strahlweg sowohl
eine Aufweitung durch Brechung stattﬁndet, als auch Anteile durch Mehrfachreﬂexion
auftreten. Anhand des Proﬁles ist zu erkennen, dass eine signiﬁkante R¨ uckstreuung im
Bereich von etwa 5% zu sehen ist. Weiterhin ist allein bei diesen wenigen Strahlwegen
zu erkennen, dass es aufgrund der Kreisgeometrie zu ¨ Uberlagerungen kommen kann,
die in diesem Fall bei etwa 7% der Ursprungsintensit¨ at liegen.
Simulation des Strahltransportes
Um die Eignung eines Glasrohres mit Hilfe einer Absch¨ atzung ¨ uber Intensit¨ ats¨ ande-
rungen innerhalb eines Strahlproﬁles zu erhalten, wurde eine Strahltransportsimulation
durchgef¨ uhrt. Als Eingangsverteilung wurde aufgrund der hohen Strukturierung eine
Multi-Beam-Anordnung verwendet. Die Verteilung ist in Abb. 2.8(a) zu sehen, die zu-
geh¨ orige Emittanz ist in Abb. 2.8(b) aufgetragen.
(a) Multi-Beam-Anordnung (b) Phasenraumverteilung
Abbildung 2.8: Strahlparameter der Eingangsverteilung
Diese Verteilung wurde benutzt, um mit LINTRA [J. Pozimski (1999)] eine Drift zu
simulieren. Dabei wurde zwischen den in Abb. 2.9(a) eingezeichneten Punkten auch
die durch Restgas verursachte Emission simuliert, sodass sich f¨ ur diesen Bereich ein
in Abb. 2.9(b) gezeigtes Strahlproﬁl ergab. Diese Simulation wurde f¨ ur eine um 46
gedrehte Eingangsverteilung gerechnet, sodass das erzeugte Proﬁl eine m¨ oglichst hohe14
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Detailstruktur aufweist. Diese Proﬁlstruktur ist als Ausschnitt in Abb. 2.10 dargestellt.
Es sind deutlich ausgepr¨ agte Strukturen im Bereich kleiner 10% zu sehen.
(a) Envelope der Drift (b) SimulierteDetektoraufnahme,zwischenden
Punkten bei (a)
Abbildung 2.9: Simulation bei 46
2.2.2 Resultat
Es konnte sowohl analytisch wie auch durch Simulationen gezeigt werden, dass bei
der Verwendung eines Glasrohres allein durch Einfachreﬂexion an einer Grenzﬂ¨ ache
ein Fehler in der Intensit¨ atsmessung im Bereich der oberen 10% des Messwertes exis-
tiert. Mit der Strahltransportsimulation konnte gezeigt werden, dass die Information
¨ uber die Strahlstruktur in einem 10% Bereich liegen kann, sodass ¨ uber diese Strukturen
keine Aussage mehr gewonnen werden kann. Um den Effekt der Reﬂexion zu verrin-
gern, w¨ are daher ein großer Durchmesser im Verh¨ altnis zum Strahl notwendig, da die
Reﬂexion abh¨ angig vom Radius zunimmt (Abb. 2.5). Diese Maßnahme reduziert aller-
dings nur die maximale, vom Betrachtungswinkel abh¨ angige Reﬂexion, nicht jedoch
die durch die Grenzﬂ¨ ache verursachte Reﬂexion, die nur durch eine Verkleinerung der
Brechzahl erreicht werden kann. In der praktischen Anwendung ist auch zu beachten,
dass ein Glasrohr zwei Grenzﬂ¨ achen besitzt und auch Mehrfachreﬂexionen an beiden
Grenzschichten auftreten k¨ onnen. F¨ ur die innere Grenzﬂ¨ ache k¨ onnte die Reﬂexion viel-
leicht mit einer Beschichtung verkleinert werden, jedoch ist dies f¨ ur die ¨ außere Fl¨ ache
nur bedingt m¨ oglich. Weiterhin kann eine solche Beschichtung direkt in Wechselwir-
kung mit dem Strahl treten, sodass sich die Eigenschaften der Beschichtung mit der2.3. ROTIERBARER STAHL-VAKUUMREZIPIENT 15
Abbildung 2.10: Intensit¨ atsverlauf innerhalb des Strahlproﬁles
Zeit ver¨ andern w¨ urden. Ob eine Rohrblende im Inneren des Glasrohres, die zum Bei-
spiel magnetisch bewegt wird, die optischen Probleme l¨ osen k¨ onnte, ohne den Strahl zu
beeinﬂussen und den Anforderungen an eine pr¨ azise Positionierung gerecht zu werden,
m¨ usste weiter untersucht werden. Auch ist nicht zu vernachl¨ assigen, dass das Glasrohr
auf eine Metalloberﬂ¨ ache gedichtet werden muss.
2.3 Rotierbarer Stahl-Vakuumrezipient
Das zweite untersuchte Konzept bestand aus einem drehbaren Vakuumtank. Der Vaku-
umtank selbst enth¨ alt ein Fenster, an dem die Kamera ﬁxiert ist. Anstelle des statischen
Endﬂansches wird jedoch ein Lager gew¨ ahlt, das eine Drehung des Tanks zul¨ asst (Abb.
2.11).16
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Abbildung 2.11: Die Kamera ist fest an einen Tank montiert, welcher um den Strahl
rotiert wird.
2.3.1 ¨ Uberlegungen zur Konstruktion
Anforderungen
Die Anforderungen f¨ ur dieses Konzept entsprechen weitgehend den schon oben genann-
ten. Die St¨ orungen f¨ ur die Optik sollen auch hier m¨ oglichst klein gehalten werden. F¨ ur
eine gute Approximation bei der tomographischen Rekonstruktion soll der Tank mit
einer hohen Winkelauﬂ¨ osung positionierbar sein. Die Leckrate der gleitend gelagerten
Dichtung muss m¨ oglichst gering sein, sodass auch bei Drehbewegungen kein signiﬁ-
kanter Druckanstieg messbar ist. Auch bei diesem Konzept soll auf eine kurze Baul¨ ange
geachtet werden.
Entwurf/Skizze
Die Maße des Tankes wurden an der zu verwendenden Kamera mit dem zugeh¨ origen
Objektiv orientiert. Es ergab sich, dass f¨ ur einen geforderten Bildausschnitt von 5 cm
auf der kurzen Seite das Objektiv etwa 33 cm von der Strahlachse entfernt sein sollte.
Die blauen Enden in Abb. 2.12 stellen das Lager dar, in dem sich der Tank bewegen
kann. Der Antrieb erfolgt hier ¨ uber einen Riemen,womit der Motor, um Einbaul¨ ange
zu sparen, unter den Tank verlegt wurde. Ein Gestell wurde hinzugef¨ ugt, damit eine
einfache Montage der damit nicht mehr frei beweglichen Enden m¨ oglich ist.2.3. ROTIERBARER STAHL-VAKUUMREZIPIENT 17
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Abbildung 2.12: Erster Designvorschlag: kurze Baul¨ ange, ﬁxierte Lager (blau)
DieGeometriederGrundﬂ¨ achediesesGestellswurdesogew¨ ahlt,dasseineDrehungum
mindestens 275 m¨ oglich ist. Die H¨ ohe des Gestells wurde der Standardstrahlrohrh¨ ohe
so angepasst, dass noch gen¨ ugend Raum bleibt, um das Gestell ¨ uber Nivellierschrauben
zu montieren.
Der schematische Einbau der Dichtungsringe ist in Abb. 2.13 zu sehen. In Abb. 2.14(a)
ist der auf dieser Arbeitsgrundlage ¨ uberarbeitete Entwurf zu sehen, in Abb. 2.14(b) das
ﬁnale Design. In Abb. 2.15 ist die zu großen Teilen fertige Drehkammer zu sehen.
2.3.2 Resultat
Der rotierbare Stahl-Vakuumrezipient ist im Gegensatz zum Glasrohr technisch leich-
ter zu realisieren, da keine aufw¨ andigen Antireﬂexions-Maßnahmen, keine Glas-Metall
Dichtungen und keine zus¨ atzliche Rotationseinrichtung f¨ ur die Kamera notwendig sind.
Zum Dichten k¨ onnen Standard Vitondichtungen verwendet werden, f¨ ur die bei einer
Saugleistung von 2000 l ein Druck von 10 7 mbar garantiert werden kann. Die opti-
schen Eigenschaften sind einfacher kontrollierbar im Gegensatz zu einem Glasrohr. Die
Oberﬂ¨ achen des Tanks werden stark geschw¨ arzt, um m¨ ogliche Reﬂexionen zu mini-
mieren. Auch sind die Verzerrungen und Transmissionsverluste durch eine ebene Glas-
scheibe deutlich geringer und k¨ onnen, falls n¨ otig, numerisch korrigiert werden.18
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Abbildung 2.13: Einbau des Dichtungsrings in der Drehdurchf¨ uhrung [TDS Duddeck
Dichtungen GmbH]
(a) (b)
Abbildung 2.14: Der ¨ uberarbeitete (a) und der ﬁnale (b) Entwurf des Tankes [Neue
Technologien GmbH & Co. KG]2.3. ROTIERBARER STAHL-VAKUUMREZIPIENT 19
Abbildung 2.15: Der fertige Tank [Neue Technologien GmbH & Co. KG]3 Messungen
Nachdem ein Konzept f¨ ur einen experimentellen Aufbau zur optischen Tomographie
entwickelt wurde, wird in diesem Kapitel die Eignung der vorhandenen Kamera ¨ uber-
pr¨ uft.
3.1 Der verwendete Messaufbau
Zur Untersuchung der Kamera wurde ein Testaufbau verwendet, der einen großen Raum
f¨ ur Parameter¨ anderungen zuließ. Als Ionenquelle wurde eine Volumenquelle mit Pen-
toden-Extraktionssystem benutzt [Schneider (2008)]. Die Extraktion erfolgte bei einer
Spannung von 20 kV, einer Formierungsspannung von 3;6 kV und einem Solenoid-
strom von 1 A. Als Arbeitsgas wurde Helium gew¨ ahlt. Der extrahierte Strom lag hier
bei etwa 0;7 mA. An die Ionenquelle angeschlossen waren ein differentieller Pumptank
und eine Gabor-Linse [Meusel (2005)] sowie eine weiterer Pumptank mit Gabor-Linse.
Bei den Messungen wurde jedoch nur die erste Gabor-Linse zur Fokussierung des Io-
nenstrahles benutzt. Weiter folgten ein Vakuum-Schott und der Tank, an den die Kamera
montiert wurde. Die Kamera wurde so montiert, dass sie in der H¨ ohe ¨ uber dem Tank
verstellt werden konnte, f¨ ur kleine Korrekturen auch in der X- und Y-Ebene. Es war
auch m¨ oglich, den Winkel in einer Ebene leicht zu ¨ andern. Zuletzt folgten noch ein
Strahltransformator sowie ein Beam Dump. Als Diagnoseelement war im ersten Pump-
tank eine Faradaytasse mit elektrostatischer Sekund¨ arelektronenunterdr¨ uckung einge-
baut. Der Beam Dump am Ende der Beamline konnte durch eine isolierte Aufh¨ angung
als statische Faradaytase ohne Sekund¨ arelektronenunterdr¨ uckung benutzt werden. An
den Tanks waren insgesamt vier Vakuum-Messr¨ ohren installiert, sowie eine weitere an
der Quelle, sodass die Gasverteilung im Vakuumrezipienten sektorweise gemessen wer-
den konnte. Zus¨ atzlich waren am Tank mit der Kamera noch ein Feindosierventil f¨ ur
den Gaseinlass und ein Quadrupol-Massenspektrometer zum Messen der Restgaszu-
sammensetzung installiert. Der installierte Strahltransformator wurde bei den Messun-
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gen nicht verwendet. Die L¨ ange der Beamline betrug von der Quelle zum Beam Dump
etwa 3 m. Der vollst¨ andige Aufbau ist in Abb.3.1 zu sehen, der Aufbau des Messtanks
in Abb. 3.2.
Abbildung 3.1: Aufbau des Messstandes
3.2 Die verwendete Kamera
Als Kamera wurde eine PCO 1600s mit einer Auﬂ¨ osung von 1600x1200 Pixel bei 14 bit
Graustufen verwendet. Der Bildsensor ist ein auf 0 C peltier gek¨ uhlter CCD Sensor mit
einer Gr¨ oße von 11;8 mm x 8;9 mm. Das an diese Kamera ¨ uber einen C-Mount Adapter
angeschlossene Objektiv war ein AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED. ¨ Uber zwei
Aufnahmen in unterschiedlichem Abstand konnte der diagonale Bildwinkel experimen-
tell zu 14;7 bestimmt werden. Analytisch ergab sich f¨ ur einen Sensor der Diagonale
d = 14;803 mm und f¨ ur ein Objektiv der Brennweite f = 60 mm mit3.3. REFLEXIONEN 23
 = 2 arctan
d
2f
(3.1)
der Bild¨ offnungswinkel zu  = 14;06.
Pumpe
P
C
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Massen-
spektrometer
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Abbildung 3.2: Aufbau des Messstandes
3.3 Reﬂexionen
Bei ersten Messungen wurde noch kein Antireﬂexionshintergrund benutzt. Es stellte
sich dabei relativ schnell heraus, dass die Reﬂexionen im Tank nicht vernachl¨ assigbar
waren. Das Leuchten aus der Quelle f¨ uhrte zu einem hohen Grundleuchten, das zwar ab-
ziehbar war, aber die durch das Strahlleuchten verursachten Reﬂexe waren aufgrund der
vielf¨ altigen Reﬂexions- und Diffusionspunkte im Tank nicht korrigierbar. Ein Beispiel
ist in Abb. 3.3(a) zu sehen. Nachdem im ersten Versuch eine kleine Metallplatte auf
einem Gestell montiert und mit amorphen Kohlenstoff geschw¨ arzt wurde, zeigte sich,
dass die Schrauben zu nah am Bildbereich waren und zu stark reﬂektierten, sodass es zu
St¨ orungen wie in Abb. 3.3(b) kam. Daraufhin wurde die Platte durch eine neue, fast den
Tank ausf¨ ullende Platte ersetzt, die auch wieder geschw¨ arzt wurde. Da das Schw¨ arzen
kein vollst¨ andig homogener Prozess war, waren zwar im Licht sichtbare Strukturen auf24 KAPITEL 3. MESSUNGEN
dieser Platte vorhanden, jedoch war die Reﬂexion dieser Platte im eingebauten Zustand
minimal, sodass der Strahl, wie in Abb. 3.3(c) zu sehen, gut abgebildet werden konn-
te. Im Vakuum konnte durch die geschw¨ arzte Platte auch keine Verschlechterung des
Drucks festgestellt werden.
(a) mit Reﬂexionen (b) bei kleiner Platte (c) ohne Reﬂexionen
Abbildung 3.3: Vergleich einer Aufnahme mit keinem Antireﬂexionshintergrund (a),
mit zu kleinem Antireﬂexionshintergrund(b) und mit ausreichend
großem Hintergrund (c) ohne Abzug des Hintergrundes
3.4 Variation der Parameter
In einem n¨ achsten Schritt wurde das Restgas sowie die Belichtungszeit variiert, um die
Variationen der Intensit¨ at in Abh¨ angigkeit dieser Parameter und damit die Eignung der
Kamera zu messen. Bei diesen Messungen wurde daher im Besonderen darauf geach-
tet, in welchen Bereichen die Aufnahme des Strahles ¨ uberbelichtet wurde und wann das
Rauschen dominant wurde. Dazu wurde der Druck mit einer Schrittweite von 0,1 pro
Gr¨ oßenordnung im Bereich von 110 6 mbar bis 110 4 mbar (bezogen auf Luft) va-
riiert. Die Belichtungszeit wurde bei jedem Druck mit einer Schrittweite von 0,1 pro
Gr¨ oßenordnung im Bereich von 1ms bis 1s variiert und mit einer Schrittweite von 0,05
im Bereich 1 s bis 60 s. Das Signal-zu-Rausch-Verh¨ altnis in db (SNR) wurde mit
SNR = 20 lg
P
x;y
S(x;y)2
P
x;y
N(x;y)2 (3.2)
berechnet. Dabei beschreibt S(x;y) das Signal, d.h. den Intensit¨ atswert eines Pixels des
aufgenommenen Bildes und N(x;y) den Intensit¨ atswert eines Pixels in einem Rausch-3.4. VARIATION DER PARAMETER 25
bild. F¨ ur das Rauschen wurde nur das Eigenrauschen der Kamera und der Elektronik
verwendet, d.h. es wurde f¨ ur jede Belichtungszeit ein Bild bei absoluter Dunkelheit an-
gelegt, welches als Rauschbild f¨ ur die SNR-Berechnung herangezogen wurde. F¨ ur eine
Absch¨ atzung der ¨ Uberbelichtung wurde die Anzahl der Pixel mit Werten im Bereich der
oberen 10% der maximalen Intensit¨ at des Sensors gew¨ ahlt.
3.4.1 Absch¨ atzung der Photonenanzahl
Um eine Absch¨ atzung ¨ uber das Verhalten der Photonenanzahl in Abh¨ angigkeit der Pa-
rametervariation zu erhalten, wurde die Wechselwirkungswahrscheinlichkeit ¨ uber den
Wirkungsquerschnitt betrachtet. Eine Absch¨ atzung ¨ uber den linearen Energietransfer
w¨ are hierbei nicht sehr einfach, da f¨ ur die benutzten kleinen Energien die Bethe-Bloch-
Formel nicht mehr gilt und weiterhin eine Summation ¨ uber die Spektrallinien erfolgen
m¨ usste. F¨ ur hohe Energien wurde eine Absch¨ atzung von [Becker (2006)] vorgenom-
men. F¨ ur den Wirkungsquerschnitt gilt
NW =

F
NT NE (3.3)
wobei NW die Anzahl der Wechselwirkenden Teilchen, NT die Anzahl der Targetteil-
chen (Restgasatome) und NE die Anzahl der einlaufenden Teilchen (Strahlionen) sind.
Die Targetﬂ¨ ache wird mit F angegeben und der Wirkungsquerschnitt mit . F¨ ur die
Anzahl der einlaufenden Strahlionen gilt
NE =
I t
e
(3.4)
¨ uber die Deﬁnition des Ampere, wobei I der Strahlstrom, t die Zeit und e die Elemen-
tarladung ist. F¨ ur die Anzahl der Restgasatome gilt ¨ uber die allgemeine Gasgleichung
NT =
pVS
kBT
(3.5)
mit dem Restgasdruck p dem Strahlvolumen VS und der Temperatur T. Unter der An-
nahme eines zylindrischen Strahles ergibt sich f¨ ur das Strahlvolumen26 KAPITEL 3. MESSUNGEN
VS =  x
2
S (3.6)
wobei s der Strahlradius ist und x die L¨ ange des Bildausschnittes. F¨ ur den Zylinder-
querschnitt als Targetﬂ¨ ache ergibt sich f¨ ur die Anzahl der wechselwirkenden Teilchen
NW =

kBTe
pxI t (3.7)
F¨ urdieAnzahlderdetektiertenPhotonenmussjedochnochmitdembetrachtetenRaum-
winkel 

4 multipliziert werden. Der maximale betrachtete Raumwinkel wird durch die
Fl¨ ache der ersten Objektivlinse im Verh¨ altnis zum Abstand gegeben

 =
r2
Linse
r2
Abstand
ckorr (3.8)
wobeimitckorr nochdieAbweichungderRechteckﬂ¨ achedesBildesvonderKreisﬂ¨ ache
der Linse ber¨ ucksichtigt wird. Der Abstand der Linse vom Strahl wird mit rAbstand an-
gegeben. F¨ ur die Anzahl der detektierten Photonen ergibt sich also
NPhotonen =

4ekBT

r2
Linse ckorr x
r2
Abstand
pI t : (3.9)
F¨ ur die Variation der Parameter bedeutet dies, dass die Gesamtintensit¨ at eines Bildes li-
near vom Restgasdruck, dem Strahlstrom und der Belichtungszeit abh¨ angen sollte. Die-
se Abh¨ angigkeit ist in Abb. 3.4 nochmals f¨ ur den betrachteten Parameterraum graphisch
dargestellt.
3.4.2 Luft als Restgas
Als Erstes wurde Luft als Restgas benutzt. Wie in Abb. 3.5(a) zu erkennen ist, ist bei
kurzen Belichtungszeiten das Bild vom Rauschen dominiert. Das SNR wird in dem be-
trachteten Parameterraum fr¨ uhestens ab einer Belichtungszeit von 500 ms gr¨ oßer Null,
d.h. das Signal wird gr¨ oßer als das Rauschen. Auch ist bei etwa 310 5 mbar eine Stu-
fe im SNR erkennbar. Die in Abb. 3.5(b) erkennbare Absch¨ atzung der ¨ Uberbelichtung3.4. VARIATION DER PARAMETER 27
Abbildung 3.4: Theoretisches Verhalten der Photonenzahl
deckt sich mit der zu erwartenden Intensit¨ atszunahme bei hohen Dr¨ ucken oder Belich-
tungszeiten, was bei der Gesamtintensit¨ at in Abb. 3.5(c) deutlicher erkennbar ist . Auch
deckt sich der Bereich mit dem oberen Ende des SNR.
(a) SNR (b) Anzahl Pixel zwischen 90%
und 100%
(c) Intensit¨ at
Abbildung 3.5: Messwerte f¨ ur Luft als Restgas.
Um die Stufe im unteren Druckbereich weiter zu untersuchen, wurde die Leuchtkurve
f¨ ur 60 s Belichtungszeit in Abb. 3.6 aufgetragen.
F¨ ur die Leuchtintensit¨ at ist eigentlich eine lineare Zunahme zu erwarten, da nur der
Druck variiert wird. In Abb. 3.6 hingegen ist das lineare Verhalten erst ab etwa
310 5 mbar zu erkennen. In Abb. 3.7(a) ist das Massenspektrum, das bei jeder Druck-
einstellung parallel aufgezeichnet wurde, zu sehen. In Abb. 3.7(b) ist weiterhin das28 KAPITEL 3. MESSUNGEN
Abbildung 3.6: Leuchtkurve Luft bei 60 s Belichtungszeit.
Verh¨ altnis der Stickstoff- zur Heliumlinie dargestellt.
(a) Massenspektrum Luft (b) Verh¨ altnis N/He
Abbildung 3.7: Massenspektrum f¨ ur Luft als Restgas. (Schrittweite 0,03 amu)
Esistdeutlichzuerkennen,dassimunterenDruckbereichdasQuellen-HeliumdasRest-
gas dominiert. Erst ab etwa 310 5 mbar dominiert die eingelassene Luft das Rest-
gasspektrum. Bei diesem Druck ist einerseits im Massenspektrum ein Abknicken des
Verh¨ altnisses Stickstoff zu Helium zu erkennen, andererseits ¨ andert auch die Leucht-
kurve ihre Steigung.3.4. VARIATION DER PARAMETER 29
3.4.3 Helium und Argon
In einem n¨ achsten Schritt wurden Helium, bzw. Argon als Restgas verwendet. W¨ ahrend
Abb. 3.8(a) f¨ ur Helium einen maßgeblichen Zusammenhang zwischen Intensit¨ at und
Belichtungszeit aufzeigt, ist in Abb. 3.8(b) die zu erwartende Abh¨ angigkeit von Druck
und Belichtungszeit zu erkennen. Eine Absch¨ atzung der ¨ Uberbelichtung ist f¨ ur Helium
in Abb. 3.8(c) dargestellt, bei Argon waren in diesem Intensit¨ atsbereich keine Bildpunk-
te zu ﬁnden.
(a) SNR Helium (b) SNR Argon (c) Anzahl Pixel zwischen 90%
und 100% bei Helium
Abbildung 3.8: Messwerte f¨ ur Helium und Argon als Restgas.
(a) Leuchtkurve Helium (b) Leuchtkurve Argon
Abbildung 3.9: Leuchtkurven bei 60s
An der Leuchtkurve f¨ ur Helium (Abb. 3.9(a)) sind deutliche Unterschiede zu Luft er-
kennbar. Die Intensit¨ at ist etwa um den Faktor zwei geringer, obwohl der wahre Druck30 KAPITEL 3. MESSUNGEN
(a) Intensit¨ at Helium (b) Intensit¨ at Argon
Abbildung 3.10: Intensit¨ aten f¨ ur Helium und Argon als Restgas.
um einen Faktor h¨ oher ist. Die Steigung im linearen Teil der Kurve ist sichtbar kleiner.
Das Schwanken im niedrigen Druckbereich kann damit zusammenh¨ angen, dass der He-
liumdruck sehr leicht vom Solldruck wegdriftete. Auch bei Argon (Abb. 3.9(b)) ist eine
deutlich niedrigere Intensit¨ at im Vergleich zu Luft erkennbar. Weiterhin ist die Intensit¨ at
nochmals niedriger als bei Helium. In Abb. 3.10 ist der Gesamtverlauf der Bildinten-
sit¨ aten f¨ ur Helium und Argon dargestellt.
(a) Helium (b) Argon
Abbildung 3.11: Massenspektren f¨ ur Helium und Argon als Restgas. (Schrittweite 0,03
amu)
Die Massenspektren zeigen einen zu erwartenden Verlauf im Vergleich zu Luft. Bei
Helium in Abb. 3.11(a) ist nur die Heliumlinie zu sehen sowie im unteren Druckbereich3.5. RANDVERDUNKELUNG 31
die Wasser- und Stickstofﬂinie. Bei Argon in Abb. 3.11(b) ist neben der Ar+-Linie
auch die Ar2+-Linie zu sehen. Im unteren Druckbereich erscheinen auch hier wieder
die Wasser-, Stickstoff- und Heliumlinie.
3.5 Randverdunkelung
Wenn ¨ uber die Seite des Bildes, entlang der Strahlachse, die Pixelreihen aufsummiert
werden, erh¨ alt man ein Strahlproﬁl, von dem ein konstanter Verlauf zu erwarten ist. Da
der Strahl auf dieser Drift keine Verluste aufweist und auch komplett im Bild aufge-
nommen wurde, sollte die Anzahl der Photonen ¨ uber die Pixelspalte in jeder Spalte des
Bildes konstant bleiben, da die Anzahl der wechselwirkenden Ionen pro Spalte die glei-
che bleibt. F¨ ur das Proﬁl ist in Abb. 3.12 jedoch ein Intensit¨ atsabfall zu den R¨ andern
deutlich erkennbar.
Abbildung 3.12: Im Originalproﬁl ist ein Helligkeitsabfall zu den R¨ andern erkennbar,
nach der cos4 Korrektur konnte dieser Effekt deutlich verringert wer-
den
Nach Herstellerangaben [Nikon] kann das verwendete Objektiv auf Sensorformate bis32 KAPITEL 3. MESSUNGEN
zumStandardkleinbild 35 mm Filmabbilden,waseiner Gr¨ oßevon 24 mm x 36mm ent-
spricht. Da der verwendete Sensor jedoch eine Gr¨ oße von 11;8 mm x 8;9 mm hatte, war
eine Abbildung ohne Abschattungen im Objektiv (Vignettierung) auf den Bildsensor
m¨ oglich. Damit blieb als dominanter Effekt die nat¨ urliche Randverdunkelung. Bei einer
Abbildung auf der optischen Achse ergibt sich f¨ ur den Strahlungsﬂuss
 = 
I (3.10)
Wobei f¨ ur den Raumwinkel 
 bei einer Linse im Abstand g mit dem Durchmesser d

 =
A
r2 =
 d2
4g2 (3.11)
gilt. F¨ ur eine Verschiebung des betrachteten Objektes von der optischen Achse um den
Winkel  wird die kreisf¨ ormige Linsenﬂ¨ ache zu einer scheinbaren Ellipse mit der klei-
nen Halbachse b. Daraus ergibt sich
g
0 = g  sin =
g
cos
(3.12)
b = d cos (3.13)


0 =
 db
4g0 2 =
d2
4g2  cos
3  : (3.14)
F¨ ur den Gesamtstrahlungsﬂuss folgt daraus

0 = 

0 I
0 = 
I cos
4  (3.15)
Daraus folgt, dass der abgebildete Strahlungsﬂuss mit der Entfernung von der optischen
Achse und damit die gemessene Intensit¨ at zu den Bildr¨ andern absinkt. In Abb. 3.12 ist
zu sehen, dass eine cos4 Korrektur das beobachtete Verhalten korrigieren kann. Eine li-
neare Steigung im korrigierten Proﬁl wird dadurch verursacht, dass die Korrektur nicht3.6. BESTIMMUNG DER STRAHLPARAMETER 33
auf das Maximum der Ursprungskurve, sondern versetzt angewendet wurde. Dar¨ uber
hinaus dominiert bei kleinen Belichtungszeiten das Rauschen des Sensors und der Elek-
tronik das Bild, sodass die Korrektur auf die gemessene Intensit¨ at im Verh¨ altnis zum
Rauschen angepasst werden muss, da es sonst zu ¨ Uberkorrekturen kommen kann. Auch
ist in Abb. 3.12 deutlich zu sehen, dass die cos4 Korrektur den Effekt der nat¨ urlichen
Randverdunklung zwar gut korrigieren kann, jedoch gibt es vor allem im linken Bild-
rand noch andere Effekte, f¨ ur die weitere Untersuchungen notwendig sind, um diese zu
korrigieren.
3.6 Bestimmung der Strahlparameter
Aus den CCD-Kameraaufnahmen k¨ onnen die Strahlproﬁle extrahiert werden. Es wur-
de die Breite des Strahlproﬁles in Abh¨ angigkeit verschiedener Parameter bestimmt. Als
Maß f¨ ur die Proﬁlbreite wurde Full Width at Half Maximum (FWHM) verwendet. ¨ Uber
die Proﬁle k¨ onnen Informationen zur Lage des Strahles und ¨ uber die Ionendichtevertei-
lung im Strahl gewonnen werden. Es kann aber auch die Wirkung der Ionenoptik auf
einen Strahl in Beschleunigern beobachtet werden.
Abbildung 3.13: Vergleich der normierten Strahlproﬁle mit und ohne Abzug des Hin-
tergrundes (He+; 20 keV; pRGA = 510 5 mbar; 20 ms)
In Abb. 3.13 ist der Vergleich zwischen einem Proﬁl mit Hintergrund und dem glei-
chen Proﬁl bei abgezogenem Hintergrund, normiert auf das Maximum und Minimum34 KAPITEL 3. MESSUNGEN
zu sehen. Die Intensit¨ at des Hintergrundes lag eine Gr¨ oßenordnung ¨ uber dem Signal.
Es ist gut zu erkennen, dass bei diesem Proﬁl der Hintergrund zu einer Abweichung
von 26% bei FWHM des eigentlichen Signales f¨ uhrt, wobei die Breite im hohen Inten-
sit¨ atsbereich geringer zunimmt. Eine einfache Verbreiterung wird allerdings nur von
einem homogener Hintergrund verursacht, sodass es bei strukturiertem Hintergrund
schnell zu einem Verschwinden des Signales im Hintergrund kommen kann. Daher ist
es wichtig, dass bei der Auswertung der Hintergrund abgezogen wird.
3.6.1 Restgasdruck und Restgassorte
In einem n¨ achsten Schritt wurde die Proﬁlbreite in Abh¨ angigkeit des Restgasdruckes er-
mittelt.InAbb.3.14(a)istdieseMessungmitStickstoffalsRestgasdargestellt.W¨ ahrend
der Messung musste die Einstellung der Gabor-Linse ab einem Restgasdruck von
10 5 mbar korrigiert werden, damit der Fokus der Linse noch im Bildausschnitt der Ka-
mera lag. Bei [Schulte (2008)] wurde gezeigt, dass die Fokussiereigenschaften abh¨ angig
vom Restgasdruck sind.
(a) Proﬁlbreite (b) Einstellung der Gaborlinse
Abbildung 3.14: Proﬁlbreite in Abh¨ angigkeit des Druckes bei Angleichung der Gabor-
Linse
Die Parameter der Linse sind in Abb. 3.14(b) dargestellt. F¨ ur eine genaue Untersuchung
ob eine Abh¨ angigkeit zwischen der Verbreiterung des Proﬁles und dem Restgasdruck
besteht, sollte eine nicht restgasabh¨ angige Ionenoptik wie zum Beispiel ein Solenoid
eingesetzt werden. Die vorliegende Messung k¨ onnte auf eine Zunahme der Proﬁlbrei-
te hindeuten, mit hoher Wahrscheinlichkeit wurden jedoch die Einstellungen f¨ ur eine
konstante Brennweite der Gabor-Linse bei verschiedenem Restgasdruck vermessen.3.6. BESTIMMUNG DER STRAHLPARAMETER 35
Um den Einﬂuss der Restgassorte auf die Messung zu bestimmen, wurde die Proﬁlbreite
in Abh¨ angigkeit verschiedener Restgase betrachtet. Aufgrund der verschiedenen Masse
und Elektronenkonﬁguration des Restgases k¨ onnte ein stoß- oder ionisationsbedingter
Einﬂuss auf den Strahltransport stattﬁnden. In Tab. 3.1 sind die FWHM-Breiten f¨ ur
verschiedene Restgase dargestellt.
Restgas FWHM
Helium 2;95 mm
Stickstoff 3;75 mm
Argon 5;72 mm
Tabelle 3.1: Proﬁlbreite bei verschiedenen Restgassorten
Da die Ionisierungseigenschaften der Restgase unterschiedlich sind, ist es auch hierbei
m¨ oglich, dass ein Wechsel des Restgases eine ¨ Anderung der Fokussierungseigenschaf-
ten der Gabor-Linse zur Folge haben kann. Um diesen Effekt auszuschließen, m¨ usste
auch diese Messung mit einer anderen Ionenoptik durchgef¨ uhrt werden.
3.6.2 Integrationsl¨ ange
In Abb. 3.15(b) ist die Proﬁlbreite bei 20% der Intensit¨ at in Abh¨ angigkeit des integrier-
ten Bildausschnittes f¨ ur einen divergenten Strahl gezeigt. F¨ ur die maximale Breite des
Proﬁles wurden die unteren 20% als Rauschen klassiﬁziert und daher nicht betrach-
tet. F¨ ur die Integration wurde immer ¨ uber die n¨ achsten 50 Spalten summiert. Es ist
deutlich zu sehen, dass bei abnehmender Auﬂ¨ osung die beobachtete Proﬁlbreite ¨ uber
immer gr¨ oßere Bereiche gemittelt wird und somit der Fehler zwischen gemessener und
tats¨ achlicher Proﬁlbreite gr¨ oßer wird.
F¨ ur Aufnahmen mit geringen Photonenzahlen, wie es bei sehr kurzen Belichtungszeiten
vorkommt,kann ¨ uberdieSummationbenachbarterProﬁledasSignaldeutlichverbessert
werden. F¨ ur die Bestimmung der ¨ Anderung der Proﬁlbreiten bedeutet dies jedoch eine
deutliche Vergr¨ oßerung des Fehlers. F¨ ur Messungen der genauen Proﬁlbreiten sollten
daher m¨ oglichst empﬁndliche und hochauﬂ¨ osende Bildsensoren verwendet werden.36 KAPITEL 3. MESSUNGEN
(a) Proﬁle eines divergenten Strahles hin-
tereinander dargestelt
(b) Proﬁlbreite in Abh¨ angigkeit der
Integrationsbreite
Abbildung 3.15: Proﬁlbreite (bei 20% Intensit¨ at) eines divergenten Strahles in
Abh¨ angigkeit der Integrationsl¨ ange
3.6.3 Phasenraum
Um die transversalen Impulse aus einer CCD-Aufnahme zu bestimmen, ist es notwen-
dig, die Intensit¨ atsisolinien f¨ ur die Strahlprojektion zu bestimmen. In Abb. 3.16(a) ist
das divergente Strahlproﬁl aus Abb. 3.15(a) nochmals in Falschfarben dargestellt, in
Abb. 3.16(b) wurden die Punkte gleicher Intensit¨ at f¨ ur jede Spalte bestimmt und durch
diese Punkte eine Gerade (die Isolinie) gelegt.
(a) ohne Isolinien (b) mit Isolinien
Abbildung 3.16: Gemessener Strahlproﬁlverlauf
(He+; 20 keV; pRGA = 510 5 mbar)
Durch die ¨ Anderung der Proﬁlbreiten weisen die Isolinien einen Winkel bez¨ uglich der3.6. BESTIMMUNG DER STRAHLPARAMETER 37
Strahlachse auf. Die Ursache f¨ ur die Verbreiterung der Proﬁle sind die transversalen
Impulse der Strahlionen, f¨ ur die gilt:
x
0 = arctan

dx
dz


dx
dz
=
px
pz

px
p
(3.16)
unter der Annahme, dass die transversalen Impulse klein gegen¨ uber dem Gesamtimpuls
sind. In Abb. 3.17(a) ist die Intensit¨ at f¨ ur die integrierte Isolinie aufgetragen gegen den
Ort. In Abb. 3.17(b) ist die Intensit¨ at der Isolinie gegen deren Winkel dargestellt. Es
ist somit die transversale Impulsverteilung der Strahlionen direkt erkennbar. In Abb.
3.17(c)wurdederWinkelderIsoliniegegenihrenOrtaufgetragen.Damitistesm¨ oglich,
die Phasenraumlage des Ionenstrahles zu bestimmen. Weiterhin k¨ onnen Aussagen ¨ uber
die Abbildungseigenschaften von Ionenoptiken gemacht werden, da Abberationen zur
Deformation dieser Funktion f¨ uhren.
(a) (b) (c)
Abbildung 3.17: Ort, Winkel und Intensit¨ at der Isolinen
F¨ ur die lineare Abbildung eines idealen Ionenstrahles liegen in diesem Diagramm al-
le Punkte auf einer Geraden, da f¨ ur eine Optik die ¨ Anderung des Impulses eine li-
neare Funktion des Ortes sein sollte. Bei dieser Messung lagen die Punkte nicht auf
einer Geraden, sodass auf eine nichtlineare Abbildungseigenschaft der Ionenoptik bei
den gew¨ ahlten Parametern geschlossen werden kann. Im weiteren Strahltransport steigt
durch die Nichtlinearit¨ at somit die Wahrscheinlichkeit des Transmissionsverlustes. Das
Phasenraumvolumen des Ionenstrahles wird durch die Emittanz beschrieben. Die ef-
fektive Emittanz des Strahles ist als die Fl¨ ache der kleinsten Ellipse deﬁniert, die alle
Teilchen einschließt. Sie l¨ asst sich aus den in Abb. 3.17 gezeigten Funktionen nicht
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3.6.4 3-Proﬁlmethode
F¨ ur die weitere Betrachtung wurde mit LINTRA der Strahltransport f¨ ur den Messauf-
bau mit der gemessenen Phasenraumverteilung der Ionenquelle simuliert. Am Ort der
Kamera wurde ein optisches Strahlproﬁlbild erzeugt. In Abb. 3.18(a) ist die Startver-
teilung, in Abb. 3.18(b) der Strahltransport und in Abb. 3.18(c) die Verteilung im Tank
dargestellt.
(a) Ausgangsverteilung
GL-1 GL-1 CCD
(b) Envelope (c) Verteilung im Tank
Abbildung 3.18: Simulation des Strahltransportes f¨ ur die benutzte LEBT durch die
Gabor-Linsen 1 und 2 sowie Erzeugung eines optischen Proﬁles f¨ ur
die CCD-Kamera
F¨ ur die Messung waren somit eine numerische Phasenraumverteilung sowie ein nume-
risch generiertes Vergleichsbild vorhanden. In Abb. 3.19 ist ein Vergleich des gemesse-
nen und des simulierten Strahlproﬁles dargestellt.
Die Abweichung bei FWHM betr¨ agt 18% zwischen dem numerischen und gemessenen
optischen Proﬁl. Als N¨ achstes wurde versucht, die Phasenraumlage des Ionenstrahles
¨ uber die Isolinien und die Emittanz mit der 3-Proﬁlmethode aus den optischen Auf-
nahmen zu bestimmen und mit der numerischen Verteilung zu vergleichen. Die Pha-
senraumlage kann ¨ uber die Winkel der Isolinien, wie in Abb. 3.20(a) dargestellt, leicht
bestimmt werden.
Mit Hilfe der 3-Proﬁlmethode [Senger (2009),Pozimski (2000)] kann aus den optischen
Proﬁlen auch die Emittanz bestimmt werden, wie in den Abb. 3.20(b) und Abb. 3.20(c)
dargestellt. Allerdings ist die 3-Proﬁlmethode sehr empﬁndlich bez¨ uglich der Wahl der
Parameter.
Die Wahl des Cutoff-Parameters zum Abschneiden des Rauschens kann einen signiﬁ-
kanten Unterschied ergeben. F¨ ur die Messung musste in diesem Fall ein Abschneiden3.7. RESULTAT 39
Abbildung 3.19: Vergleich eines gemessenen Proﬁles und eines simulierten optischen
Proﬁles
(He+; 20 keV; pRGA = 510 5 mbar; 10 s)
bei 20% erfolgen. Weiterhin kann die Wahl des Ortes f¨ ur die Proﬁle und der Abstand
zwischen den Proﬁlen die Emittanz und die Twissparameter um Gr¨ oßenordnungen be-
einﬂussen. Um die Emittanz aus einem optischen Proﬁl bestimmen zu k¨ onnen, m¨ usste
durch Permutation der Proﬁlorte eine Konvergenz gefunden werden. Um den Phasen-
raum einschr¨ anken zu k¨ onnen, k¨ onnen Rahmenparameter wie die Neigung und auch die
Ausdehnung in erster N¨ aherung aus den Isolinien extrahiert werden. Wenn mit den Iso-
linien kein eindeutiges Ergebnis erzielt werden kann, sollte die Wahl des Bildausschnit-
tes oder des Strahlabschnittes nochmals ¨ uberpr¨ uft werden. F¨ ur eine gute Bestimmung
der Emittanz sollte der Bildausschnitt m¨ oglichst eindeutig sein, d.h. eine lineare und
m¨ oglichst große ¨ Anderung des Strahlradius.
Bei der Verwendung von Solenoiden oder Quadrupolen kann die Emittanz auch ¨ uber
die Gradientenmethode bestimmt werden, wobei die Abh¨ angigkeit vom Restgas zu
ber¨ ucksichtigen ist.
3.7 Resultat
Die Reﬂexionen an der Tankwand sind nicht vernachl¨ assigbar und m¨ ussen auch im
experimentellen Aufbau f¨ ur die Tomographie unbedingt vermieden werden. Deshalb
wurde im Drehtank die Tankinnenwand sandgestrahlt und mit einem amorph-elektro-
lytischen Prozess geschw¨ arzt. Die Betrachtungen zur Randverdunkelung zeigen, dass40 KAPITEL 3. MESSUNGEN
eine Nachbearbeitung der aufgenommenen Bilder unbedingt erforderlich ist, um bei
der Tomographie eine m¨ oglichst realit¨ atsnahe Rekonstruktion zu erhalten. Das theore-
tisch vorhergesagte (Abb. 3.4) und beobachtete Verhalten (Abb. 3.5(c), Abb. 3.10(b))
der durch die Strahlwechselwirkung erzeugten Photonen stimmt f¨ ur Luft und Argon
¨ uberein, bei Helium ist dieses Verhalten aufgrund der Druckinstabilit¨ at bei der Mes-
sung leider verwischt. F¨ ur einen Vergleich der vorhergesagten Photonenzahl und der
gemessenen Photonenzahl ist die Aufnahme der Spektrallinien zur Identiﬁzierung der
stattﬁndenden ¨ Uberg¨ ange und zur Korrektur des optischen Systems notwendig. Weiter-
hin haben die Messungen gezeigt, dass das Restgas in der LEBT von aus der Quelle
austretendem . F¨ ur die Betrachtung anderer Gase muss daher die Teilchenzahl deutlich
¨ uber der des vorhanden Gases liegen. F¨ ur diese Intensit¨ aten ist die benutzte Kamera
geeignet, wenn jedoch bei deutlich kleineren Dr¨ ucken, Str¨ omen oder Belichtungzeiten
gemessen werden soll, ist eine empﬁndlichere Kamera notwendig. Es konnte durch den
Vergleich von Simulation und Messung auch gezeigt werden, dass eine konventionelle
zerst¨ orungsfreie Diagnose mit der Kamera m¨ oglich ist. Hierf¨ ur m¨ ussen allerdings die
Fehlerquellen weiterhin sorgf¨ altig analysiert und ber¨ ucksichtigit werden.3.7. RESULTAT 41
(a) Isolinien (b) 3P f¨ ur Messung
(c) 3P f¨ ur Simulation (d) Simulierte Verteilung
Abbildung 3.20: Vergleich der Phasenraumparameter f¨ ur verschiedene Bestimmungs-
methoden: Isolinien, 3-Proﬁlmethode, simulierte Verteilung4 Ausblick
4.1 Der Drehtank
Der fertiggestellte Tank wurde bereits einem Vakuumtest unterzogen,wobei der erreich-
te Druck im Bereich 310 8 mbar bei einer Saugleistung von 56 l lag . Das Maß der
Reﬂexionen an der Tankinnenwand muss noch ¨ uberpr¨ uft werden. Weiterhin m¨ ussen die
Positionierungsgenauigkeit und m¨ oglicher Schlupf gemessen werden. Auch muss ein
Softwareinterface f¨ ur die Ansteuerung des Systems entwickelt werden.
4.2 FRANZ
F¨ ur die Strahldiagnose soll dieser Aufbau in die FRANZ-LEBT hinter dem Chopper
eingebaut werden. Die Unterschiede in den Strahlparametern zwischen dem durch-
gef¨ uhrten Experiment und FRANZ sind in Tab. 4.1 aufgef¨ uhrt. Die 5 mA im Mittelwert
f¨ ur einen gebunchten Strahl ergeben sich aus der Annahme von 100 ns langen Pulsen
mit einer Repetitionsrate von 250 kHz und 200 mA im Eingang. Die Geschwindigkeit
 ergibt sich ¨ uber den Zusammenhang

2 = 1  
1
( T
m0c2 + 1)2 (4.1)
wobei T die kinetische Energie des Teilchens ist.
Unter der Annahme, dass der FRANZ Strahlradius, wie bei [Wiesner (2008)] berechnet,
etwa 25 mm betr¨ agt und der mittlere Strom 5 mA, sollte die mittlere Strahlionendichte
4344 KAPITEL 4. AUSBLICK
Strahl Experiment FRANZ
Radius 18;5 mm 25 mm
Strom 1 mA(DC) 200 mA(DC) / 5 mA(AC)
Energie 20 keV 120 keV
 0,0033 0,016
Projektil Helium Protonen
Tabelle 4.1: Vergleich der Strahlparameter zwischen dem Experiment und FRANZ
gr¨ oßer sein als im durchgef¨ uhrten Experiment. Der Vergleich der in [Barnett (1990)]
aufgef¨ uhrten Wechselwirkungsquerschnitte f¨ ur He+ + He bei 20 keV und H+ + He
bei 100 keV Strahlenergie zeigt, dass in der Summe ¨ uber die m¨ oglichen ¨ Uberg¨ ange
der Wirkungsquerschnitt in der gleichen Gr¨ oßenordnung liegen sollte. Damit sollte die
Anzahl der erzeugten Photonen mindestens gleich groß sein und die benutzte Kamera
f¨ ur die Tomographie an FRANZ kein Problem darstellen.
4.3 Zeitaufgel¨ oste Messungen
Da das Experiment direkt hinter dem FRANZ-Chopper eingebaut werden wird, besteht
die M¨ oglichkeit, den Ionenstrahl auch zeitaufgel¨ ost zu untersuchen. Da jeder Bunch
dem vorherigen gleicht, besteht die M¨ oglichkeit eine Messung der Photonen nur in ei-
nem bestimmten Zeitbereich ¨ uber viele Bunche hinweg durchzuf¨ uhren. Wie in Abb. 4.1
dargestellt, k¨ onnte die Kamera zum Beispiel einen 5 ns breiten Ausschnitt aus einem
Bunch beobachten, indem immer eine Belichtung bei den gleichen 5 ns stattﬁndet, je-
doch ¨ uber viele Bunche hinweg, um die Photonenstatistik gen¨ ugend groß werden zu
lassen.
DazukannjedochnichtdieindieserArbeitvorgestellteKameraverwendetwerden,son-
dern es ist eine Hochgeschwindigkeitskamera f¨ ur Belichtungszeiten im Nanosekunden-
Bereich erforderlich. Weiterhin ist ein Triggersystem zwischen Kamera und Chopper
notwendig, damit der gew¨ unschte Beobachtungsabschnitt immer der gleiche bleibt, aber
auch verschoben werden kann.4.3. ZEITAUFGEL¨ OSTE MESSUNGEN 45
5ns
100ns
Abbildung 4.1: Slicing eines Pulses mit 100 ns in 5 ns Bl¨ ockeLiteraturverzeichnis
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